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医療事故情報収集等事業 「医療安全情報No. 1 4 6」の提供について

平素より当事業部の実施する事業に格別のご高配を賜り、 厚く御礼申し上げ
ます。

この度、 医療事故情報収集等事業において収集した情報のうち、 特に周知す

べき情報を取りまとめ、 1月1 5日に「医療安全情報No. 1 4 6」を当事業参

加登録医療機関並びに当事業参加登録医療機関以外で希望する病院に提供いた

しましたのでお知らせいたします。

なお、 この医療安全情報を含め報告書、 年報は、 当事業のホ ー ムページ

(http://www.med-safe.jp/)にも掲載いたしておりますので、 医療事故の発

生予防、 再発防止のために、 貴団体の取り組みにおいてご活用いただければ大

変幸いに存じます。

今後とも有用な情報提供となるよう医療安全「青報の内容の充実に努めてまい

りますので、 何卒ご理解、 ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
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酸素残量の確認不足
(第2報)
• • • • • • • No.146 2019年1月

医療安全t情報No.48r酸素残量の未確認J(201 0年11月)で、酸素ボンベ使用中に

残量がゼ‘口になったため、患者の呼吸状態に影響があった事例を取り上げました。

その後、類似の事例が9件報告されていますので再度情報提供します(集計期間:

2010年10月1日.......2018年11月30日)。この情報は、第44回報告書「再発・類似

事例の発生状況Jで取り上げた内容をもとに作成しました。

酸素ボンベ使用中に残量がゼロになった事例
が報告されています。そのうち5件は、搬送時
以外にも検査中や待ち時聞に酸素ボンベを
使用した事例です。

魁整調 l 背景 I 
搬蹄以外 5| 
にも使用 | ''1 満タン

搬送時 I 4 
のみ使用 」

.1病棟か5の迎えを待つ問、申央
10L/分 11

11配管に酸素流量計が付いていな
ジャクソンH

11かったためチューブが接続できす
リース 11 

満タン

8MPa 

日切り替えなかった

5L/分 n

検査前に約20分間の待ち時間が

あったが、中央配管か5の酸素

投与に切り替えなかった

検査中、中央配管へ切り替えな

かった

検査中は中央配管か5酸素投与

されると思い、搬送には足りる量で

準備したが、検査室に中央配管が

なく検査中も使用した

病室と検査室聞の搬送には足りる

5-1 OMPaJt 5L/分 H量で準備したが、検査中も使用した

(中央配管の有無は不明)

.この医療安全情報は、医療安全l情報No.48r酸素残量の未確認Jの第2報です。
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酸素残量の確認不足(第2報)

事例 1
医師は、患者の呼吸状態が悪化したため緊急で造影CT検査を指示した。看護師は、酸素

ボンベが満タンであるととを確認したが、酸素流量8L/分での使用可能時聞を確認しない

まま患者を搬送した。CT検査室の前室に到着後、中央配管か5の酸素投与に切り替えなか

った。約20分後、CT検査室に入室し検査準備を行っていた際、患者は下顎呼吸になり、

Sp02i直は90%に低下した。酸素ボンベを確認すると残量がゼロになっており、ただちに

中央配管に切り替え、酸素を投与した。

事例 2
医師は、心臓超音波検査を指示した。看護師は、酸素ボンベの残量が8MPa、酸素流量5L/分

での使用可能時聞を確認し、病室と検査室聞の搬送には十分足りると考え準備した。看護助

手が患者を搬送した検査室には中央配管がなかった。臨床検査技師は、酸素ボンベを使用し

ながら検査を開始し、検査中に残量がゼ.口になっていることに気付かなかった。検査終了後、

看護師と看護助手が検査室に行くと、患者の顔色は不良で呼名反応がなかった。酸素ボンベ

を確認すると、残量がゼロになっていた。

事例が発生した医療機関の取り組み
日I ・・・・・・・・・・・・・ H 
M・酸素ボンベの使用は搬送時のみとして、申央臨管がある場所ではすみ H 
聞やかに切り替える。 11

M・酸素ボンベ使用中は、引き継ぎ時、検査中、検査終了時などに酸素の H 
M 残量を確認する。 11
M・患者の検査時は4酸素投与量と患者の状態に応じて医師や看護師が H
M 付き添う。 11

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業(厚生労働省補助事業)において収集された事例をもとに、本事業の

一環として総合評価部会委員の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。

本事業の趣旨等の詳細については、本事業ホームページをご覧ください。 http://www.med-safe担/

※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証

するもので、はありません。

※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。
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