
公益社団法人全日本病院協会御中

事務連絡

令和 4 年 2月 2 日

厚生労働省保険局医療課

完成用部品の販売終了について（周知依頼）

標記について、別添のとおり、地方厚生（支）局保険主管課、都道府県

民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）及び都道府県後期高齢者医療

主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）あて通知したのでお知らせしま

す。

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/

https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/


地方厚生（支）局保険主管課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保 険主 管課 （部 ） ト御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

事務連絡

令 和 4年 2月 2 日

厚生労働省保険局医療課

完成用部品の販売終了について（周知依頼）

この度、完成用部品として指定している製品について、充電関連の不具合が発生し

たため販売を終了する旨、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振

興室より別添事務連絡（令和4年 1月 31日付け）が発出されましたのでお知らせし

ます。

つきましては、使用者に当該製品の情報を速やかに届ける必要があり、支給決定を

行っている保険者及び治療用装具作成事業者へ本情報の提供をお願いいたします。

記

0 該当製品

オットーボック社製 3E80 ロータリー油圧膝継手 電子切替

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装

具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用

部品の指定について」（令和 3年 3月 31日障発 0331第 15号）

【該当区分・名称・型式】

骨格構造義肢義足用部品膝継手 A単軸膝 1遊動式空圧・油圧・

コンピュータ制御

以上

（照会先）

厚生労働省保険局医療課

TEL: 03・5253・1111 （内3508)

E-mail: rvouvouhi@mhlw .!!O. in 

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



事務連絡

令和 4年 1月 31日

都道府県

各 指定都市 障害保健福祉主管課御中

中核市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課自立支援振興室

完成用部品の販売終了ついて（周知依頼）

この度、補装具費支給制度において完成用部品として指定している製品について、

充電関連の不具合が発生したため販売を終了する旨、製造会社より報告がありまし

た。

不具合が発生した製品については、既に製造会社及び補装具事業者によって代替

機に交換したとの報告を受けておりますが、令和3年以降に販売した当該製品を使

用されている方に速やかに情報を届ける必要があり、支給決定を行っている市町村、

更生相談所及び補装臭事業者へ本情報の提供をお願いいたします。

なお、管内各市町村に対して情報提供する際は、支給決定情報を参考に、該当す

る使用者及び補装具事業者を特定し、速やかにかつ確実に情報を届けるための手段

を講じるよう、周知徹底をお願いいたします。

記

1 該当製品

オットーボック社製 3E80 ロータリー油圧膝継手 電子切替

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部

品の指定について」（令和3年3月31日障発0331第 15号）

【該当区分・名称・型式】

骨格構造義肢義足用部品膝継手 A単軸膝 1遊動式空圧・油圧・コ

ンビュータ制御
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完成用部品指定通知収載日

平成 28年4月1日

2 

問題の詳細及び使用者への対応など製品情報について

「別添 3E80ロータリー油圧膝継手 電子切替販売終了のお知らせ」を参照

3 

以上

（内線 3510)
坂本、南谷（内線 3071、3073)

周藤

田中、

【問合せ先】

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課自立支援振興室

T E L : 03-5253-1111 
福祉用具専門官

障害者支援機器係
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。抗obock.
オットーボックから

義服装具製作施設の皆様ヘ 2022年1月31日

3E80ロータリー油圧膝継手電子切替

販売終了のお知らせ

拝啓

時下益々清祥のこととお喜び申し上げます。平素はご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年 11月より一時販売を中止しております「3E80ロータリー油圧膝継手電子切替Jrこ

関して、現状では改善が見込めないことから、販売を終了することといたしました。

つきましては、下記に詳細をご案内いたします。

皆様に大変なご迷惑とご不便をお掛け致しますこと、心よりお詫び、申し上げます。

【該当製品】

品番

3E80 

区分

骨格構造

義足用部品

名称

膝継手

・平成 28年4月 1日より完成用部品として指定

【問題の詳細】

型式

A単軸膝 1遊動式

空圧・油圧・コンビュータ制御

2021年に販売した 3個の個体において、充電関連の不具合が

発生しました。症状は下記となります。

・バッテリーが早く消耗する・充電が完了してもすぐに減少する
ン／引スプレイ

・充電中に充電エラーを示す LEDが点灯する・使用中に充電エラーを示す LEDが点灯する

症状の内、バッテリーの消耗については交換によって問題が解消

しました。

撞出入：オツトーボツク・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp 
干108-0023東京都港区芝浦 4-4-44横河ピル 8FTEL:03-3798-2111 （代表）

充電口
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ottobock. 

しかしながら、エラーの症状に関しては電子部品、ソフトウェアの問題と推測され、本社による繰り返しの改

善対応にも関わらず解消に至っていません。

圏内の新品検品においても症状が多数発生する状況であるため、販売継続は困難と判断し、販売終了と

させていただきます。

【現在 3E80を使用中の皆様への対応】

1. 該当不具合箇所以外の修理

ご使用中の3E80の修理、メンテナンスの受付はご購入（義肢装具製作施設への納品）から5年間可

能です。

2. 該当電子部品の不具合が発生した場合

正常な 3E80の代替機をご用意します。十分な個体数をご用意しております。

3. 不具合等発生していないものの、交換のこ、依頼があった場合

2021年以降に販売した個体については、異常の有無に関わらず、正常な 3EBOの代替機に交換しま

す。しかしながら、それ以前に購入の個体で不具合のない場合には交換希望にはお応え致しかねま

す。

なお、今回の販売終了の判断は日本独自のものであり、本社では引き続き問題解消への取り組みを継続

しております。解消の後、不具合発生の個体を使用されている皆様には個別にご案内を行い、希望する

方へは新品交換を承ります。

【完成用部品としての取扱】

今後L3EBO rま新規取扱いを中止し、修理対応のみ可能な形となります。修理対応の期聞は、令和 8年

(2026年）度までといたします。

なお、上記に関わらず、修理可能期聞は製品購入日から 5年間ですのでご注意ください。

【本不具合に関するお問合せ先】

オットーポック・ジャパン株式会社

マーケティング深谷香奈（ふかやかな）

干108-0023東京都港区芝浦 4-4-44横河ビル BFTEL:03-3798-2111 FAX: 03-3798-2112 

または、弊社営業担当までお問い合わせください。

使用者の皆様にご不安をおかけし、誠に申し訳ございません。

今後とも変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

オッ卜ーボック・ジャパン株式会社
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撞出入：オツトーボツク・ジャパン株式会祉 www.ottobock.co.jp 

干108-0023東京都港区芝浦4-4-44横河ピル BFTEL:03 3798 2111(代表）
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